ALS

ALS FOOD & PHARMACEUTICAL POLSKA Sp. z 0.0.

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE

Oddziat Krakoéw, ul. Czestochowska 61, 32-085 Modinica

Nr Analizy:

Data pobrania:

Data przyjecia:

Data rozpoczecia badania:
Data zakonczenia badania:
Kod Klienta:

Identyfikacja Probki:
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Data wydania: 21-01-2021
Zleceniodawca:
ALS Poland Sp. z o.0.
ul. Marokanska 4H
03-977 Warszawa
1008 / 21

Produkt: Hydrofornia Narama

Opakowanie: oryginalne

Masa/objetosc¢/powierzchnia: 500 ml
Temperatura przy przyjeciu (°C): 9,2

Sktadniki: woda pitna

Miejsce pobrania: kran na terenie hydroforni Narama
Godzina pobrania: 12:15

Osoba pobierajgca: Pracownik ALS Poland M. Przysta$
uprawniony przez Mazowieckiego Paristwowego Inspektora
Sanitarnego do poboru préobek wody. Temperatura pobranej
probki: 11,1 °C

Obserwacje: Procedura pobierania probek: obszar requlowany prawnie (PN EN ISO 19458:2007). Plan pobierania probek: probka

pobrana zgodnie z planem.

Probka przy przyjeciu bez zastrzezen

Analiza Metoda Wynik Jednostka RV LV Stwierdzenie
Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308- ¢ jtk/100ml = z
1:2014- [914]
12+A1:2017-04
Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308- 0 jtk/100ml = z
1:2014- [914]
12+A1:2017-04
Ogolna liczba drobnoustrojow  PN-EN ISO Nie wykryto jtk/ml <200 z
w 22°C 6222:2004 [914]

Kryterium: [914] - Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. W sprawie jako$ci wod
Stwierdzenie zgodnosci nie jest objete zakresem akredytacji. Zastosowana zasada podejmowania decyzji: oparta na prostej akceptacji (ryzyko btednej akceptaciji i

btednego odrzucenia = 50%).

PN-EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04: metoda filtracji membranowej
PN-EN ISO 6222:2004: metoda ptytkowa (posiew wgtebny), temp. inkubacji pozywki agarowej z ekstraktem drozdzowym: 36+2°C przez 44+4h i 224+2°C przez

68+4h.

KONIEC RAPORTU

Lista Skrotow: LS- Liczba szacunkoway; jtk- jednostki tworzgce kolonie; LV- warto$¢ parametryczna; RV- warto$¢ zalecana; Z- Zgodny; NZ-
Niezgodny; NP-niepewnos$¢ pomiaru, 10” - zapis wyktadniczy. Niepewnos$¢ oceniona zostata tylko i wytgcznie dla pomiaru dang metodg badawczg.
Laboratorium zidentyfikowato wszystkie istotne zrodta niepewnosci metody (dotyczy metod jakosciowych). Ocena niepewnosci wynikéw badan
ilosciowych jest podawana tylko w zakresie oznaczalnosci metody, kiedy jest to istotne dla waznosci lub zastosowania wynikéw badan, jest to
uzgodnione z klientem lub, gdy niepewnos$¢ pomiaru wptywa na zgodnos$¢ z wyspecyfikowang granicg. Oceniona niepewnos¢ nie obejmuije etapu
pobierania probek. Analiza oznaczona symbolem (s) zostata wykonana w laboratorium podwykonawcy. -

Badanie nie jest objete zakresem akredytacji. Analiza oznaczona symbolem (a) zostata wykonana /

w laboratorium podwykonawcy. Badanie jest objete zakresem akredytacji. Analiza oznaczona ¥ /'%a iblouictia

symbolem * nie jest objeta zakresem akredytacji. Wyniki dotyczg wytacznie prébek badanych. &

Laboratorium ponosi odpowiedzialno$¢ wytacznie od momentu przekazania prébek do laboratorium,

w przypadku, gdy prébki dostarczone sg przez klienta; Laboratorium ponosi odpowiedzialnos¢ za probke Kierownik techniczny
od chwili jej pobrania, gdy prébke pobiera probkobiorca ALS. Pobér prébek nie jest objety zakresem akredytacji. autoryzyjgcy raport

Laboratorium ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie informacje przedstawione w raporcie, poza informacjami
dostarczonymi przez klienta, ktére sg zidentyfikowane poprzez podkreslenie.

Joanna Werblanska

Dokument zostat wygenerowany elektronicznie. Czesciowe kopiowanie tego dokumentu jest zabronione.
Laboratorium zatwierdzone przez PPIS w Krakowie w zakresie systemu jako$ci prowadzonych badan wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, nr decyzji 37/20 z dnia 23 stycznia 2020r.
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